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Objectif.  -  Dans  cette  revue  de  la  Iitterature,  nous  nous  proposons  de  decrire  les  effets  physiologiques  de 
la  pompe  respiratoire  pour  ameliorer  la  perfusion  des  organes  vitaux.  L’utilisation  de  la  pompe 
respiratoire  se  fait  en  augmentant  la  negativation  de  la  pression  thoracique. 

Sources  des  donnees.  -  Medline  et  MeSH  database. 

Selection  des  travaux.  -  L’ensemble  des  publications  obtenues  de  niveau  de  preuve  I  a  III  a  ete  retenu. 
Extraction  des  donnees.  -  Les  articles  ont  ete  analyses  par  rapport  aux  modifications  physiologiques 
provoquees  par  les  differentes  methodes  de  modification  de  la  pression  intrathoracique. 

Synthese  des  donnees.  -  La  fonction  primaire  de  la  respiration  est  de  permettre  l’echange  des  gaz 
respiratoires.  Les  etudes  experimentales  et  cliniques  centrees  sur  la  respiration  fournissent  des  elements 
physiologiques  pour  comprendre  que  la  ventilation  a  egalement  des  effets  sur  l’hemodynamique.  La 
valve  d’impedance  inspiratoire  cree  une  faible  resistance  a  l’inspiration  entrafnant  une  negativation  de  la 
pression  intrathoracique  jusqu’a  -1  cmH20.  Cela  induit  une  augmentation  du  retour  veineux,  de  la 
fraction  d’ejection  du  ventricule  gauche  (FEVG)  et  de  la  pression  arterielle  (PA),  une  diminution  de  la 
pression  intracranienne,  une  reinitialisation  du  baroreflexe  cardiaque  ainsi  qu’une  augmentation  du 
gradient  de  perfusion  des  organes. 

Conclusion.  -  L’utilisation  de  cette  pompe  respiratoire  permettrait  de  contribuer  positivement  au 
traitement  des  pathologies  liees  a  l’hypotension  arterielle  telles  que  le  choc  hemorragique,  l’hypotension 
orthostatique,  le  choc  septique  et  l’arret  cardiaque. 
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Objective.  -  In  this  article,  we  review  the  effects  of  the  respiratory  pump  to  improve  vital  organ  perfusion 
by  the  use  of  an  inspiratory  threshold  device. 

Data  sources.  -  Medline  and  MeSH  database. 

Study  selection.  -  All  papers  with  a  level  of  proof  of  I  to  III  have  been  used. 

Data  extraction.  -  The  analysis  of  the  papers  has  focused  on  the  physiological  modifications  induced  by 
intrathoracic  pressure  regulation. 

Data  synthesis.  -  Primary  function  of  breathing  is  to  provide  gas  exchange.  Studies  of  the  mechanisms 
involved  in  animals  and  humans  provide  the  physiological  underpinnings  for  "the  other  side  of 
breathing”:  to  increase  circulation  to  the  heart  and  brain.  We  describe  studies  that  focus  on  the 
fundamental  relationship  between  the  generation  of  negative  intrathoracic  pressure  during  inspiration 
through  a  low-level  of  resistance  created  by  an  impedance  threshold  device  and  the  physiologic  effects  of 


*  Auteur  correspondant. 

Adresse  e-mail :  nicolas.segal@lrb.aphp.fr  (N.  Segal). 

0750-7658/$  -  see  front  matter  ©  2013  Societe  frangaise  d’anesthesie  et  de  reanimation  (Sfar).  Publie  par  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  reserves. 
http://dx.doi.Org/10.1016/j.annfar.2013.05.009 


Report  Documentation  Page 

Form  Approved 

OMB  No.  0704-0188 

Public  reporting  burden  for  the  collection  of  information  is  estimated  to  average  1  hour  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  searching  existing  data  sources,  gathering  and 
maintaining  the  data  needed,  and  completing  and  reviewing  the  collection  of  information.  Send  comments  regarding  this  burden  estimate  or  any  other  aspect  of  this  collection  of  information, 
including  suggestions  for  reducing  this  burden,  to  Washington  Headquarters  Services,  Directorate  for  Information  Operations  and  Reports,  1215  Jefferson  Davis  Highway,  Suite  1204,  Arlington 

VA  22202-4302.  Respondents  should  be  aware  that  notwithstanding  any  other  provision  of  law,  no  person  shall  be  subject  to  a  penalty  for  failing  to  comply  with  a  collection  of  information  if  it 
does  not  display  a  currently  valid  OMB  control  number. 

1.  REPORT  DATE 

01  SEP  2013 

2.  REPORT  TYPE 

N/A 

3.  DATES  COVERED 

4.  TITLE  AND  SUBTITLE 

5a.  CONTRACT  NUMBER 

Improving  vital  organs  perfusion  by  the  respiratory  pump:  physiology 

5b.  GRANT  NUMBER 

itiiu  tuiiitm  use 

5c.  PROGRAM  ELEMENT  NUMBER 

6.  AUTHOR(S) 

5d.  PROJECT  NUMBER 

Segal  N.,  Yannopoulos  D.,  Truchot  J., 

'17'  A 

Laribi  S.,  Piaisance  P.,  Convertino 

5e.  TASK  NUMBER 

▼  .  /!•) 

5f.  WORK  UNIT  NUMBER 

7.  PERFORMING  ORGANIZATION  NAME(S)  AND  ADDRESS(ES) 

United  States  Army  Institute  of  Surgical  Research,  JBSA  Fort  Sam 
Houston,  TX 

8.  PERFORMING  ORGANIZATION 

REPORT  NUMBER 

9.  SPONSORING/MONITORING  AGENCY  NAME(S)  AND  ADDRESS(ES) 

10.  SPONSOR/MONITOR'S  ACRONYM(S) 

11.  SPONSOR/MONITOR'S  REPORT 
NUMBER(S) 

12.  DISTRIBUTION/AVAILABILITY  STATEMENT 

Approved  for  public  release,  distribution  unlimited 

13.  SUPPLEMENTARY  NOTES 

14.  ABSTRACT 

15.  SUBJECT  TERMS 

16.  SECURITY  CLASSIFICATION  OF: 

17.  LIMITATION  OF 
ABSTRACT 

uu 

18.  NUMBER 

OF  PAGES 

8 

19a.  NAME  OF 
RESPONSIBLE  PERSON 

a.  REPORT 

unclassified 

b.  ABSTRACT 

unclassified 

c.  THIS  PAGE 

unclassified 

Standard  Form  298  (Rev.  8-98) 

Prescribed  by  ANSI  Std  Z39-18 


N.  Segal  et  al./Armales  Frangaises  d'Anesthesie  et  de  Reanimation  32  (2013)  572-579 


573 


a  respiratory  pump.  A  decrease  in  intrathoracic  pressure  during  inspiration  through  a  fixed  resistance 
resulting  in  an  intrathoracic  pressure  of  -7  cmH20  has  multiple  physiological  benefits  including: 
enhanced  venous  return,  cardiac  stroke  volume  and  aortic  blood  pressure;  lower  intracranial  pressure; 
resetting  of  the  cardiac  baroreflex;  elevated  cerebral  blood  flow  oscillations  and  increased  tissue  blood 
flow/pressure  gradient. 

Conclusion.  -  The  clinical  and  animal  studies  support  the  use  of  the  intrathoracic  pump  to  treat  different 
clinical  conditions:  hemorrhagic  shock,  orthostatic  hypotension,  septic  shock,  and  cardiac  arrest. 

©  2013  Societe  frangaise  d’anesthesie  et  de  reanimation  (Sfar).  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.  All 

rights  reserved. 


1.  Introduction 

La  respiration  possede  plusieurs  roles  physiologiques,  le  plus 
connu  concernant  les  phenomenes  d’echange  gazeux.  Depuis 
quelques  annees,  un  autre  versant  de  la  respiration  a  ete  decrit.  II 
considere  les  effets  de  [’inspiration  comme  controle  d’une  large 
gamme  de  processus  physiologiques  faisant  partie  de  reflexes 
innes  de  preservation  et  qui  permettent  de  maintenir  les 
perfusions  coronaire  et  cerebrale.  Plus  recemment,  le  concept 
de  la  respiration  avec  un  faible  niveau  de  resistance  inspiratoire  a 
permis  d’etudier  les  mecanismes  physiologiques  permettant 
l’utilisation  de  la  pompe  respiratoire.  La  respiration  va  ainsi 
participer  non  seulement  aux  phenomenes  d’echange  gazeux, 
mais  egalement  elle  va  ameliorer  le  debit  sanguin  vers  les 
organes  vitaux  dans  le  cadre  des  arrets  cardiaques,  des  chocs 
septiques  et  hypovolemiques  et  des  polytraumatises.  Dans  cette 
revue  de  la  litterature,  nous  nous  proposons  de  decrire  les  effets 
physiologiques  de  la  pompe  respiratoire  pour  ameliorer  la 
perfusion  des  organes  vitaux.  L’utilisation  de  la  pompe  respir¬ 
atoire  se  fait  en  augmentant  la  negativation  de  la  pression 
thoracique. 

2.  Acquisition  des  donnees 

2.3.  Modalites  de  recherche  bibliographique 

La  recherche  bibliographique  a  concerne  les  publications  en 
langues  frangaise  et  anglaise  des  30  dernieres  annees.  Nous  avons 
extrait  127  references  des  bases  de  donnees  Medline  et  MeSH 
database  en  croisant  les  mots  cles  suivants  :  airway  resistance / 
*physiology  ;  blood  pressure l*physiology  ;  cardiopulmonary 
resuscitation  ;  cardiovascular  collapse  ;  cardiac  output  ;  cardio¬ 
graphy,  impedance  ^instrumentation  ;  cardiopulmonary  resuscita- 
tionlinstrumentation/*methods  ;  hypotension,  orthostatic/ 
prevention  &  control/*therapy  ;  heart  rate/*physiology  ;  hemorrhagic 
shock  ;  intrathoracic  pressure  ;  impedance  threshold  device  ;  lower- 
body  negative  pressure  ;  lungl*physiology  ;  *respiration  ; 

•  resuscitation  ;  stroke  volume  ;  shock.  Parmi  ceux-ci,  57  articles 
ont  ete  retenus. 

2.2.  Modalites  de  selection  des  articles 

Les  publications  de  niveau  de  preuve  1  a  III  ont  ete  retenues  : 

•  niveau  1  :  essais  comparatifs  randomises  de  forte  puissance, 
meta-analyse  d’essais  comparatifs  randomises,  analyse  de 
decision  basee  sur  des  etudes  bien  menees  ; 

•  niveau  II  :  essais  comparatifs  randomises  de  faible  puissance, 
etudes  comparatives  non  randomisees  bien  menees,  etudes  de 
cohorte  ; 

•  niveau  III  :  etudes  cas-temoins. 


2.3.  Modalites  d’extraction  des  donnees 

Les  articles  ont  ete  analyses  par  rapport  aux  modifications 
physiologiques  provoquees  par  les  differentes  methodes  de 
modification  de  la  pression  intrathoracique  (PIT). 

3.  Synthese  des  donnees 

3.3.  Historique 

Depuis  Kouwenhoven  en  1960,  plusieurs  theories  de  la 
physiopathologie  du  traitement  de  l’arret  cardiaque  ont  ete 
developpees  [1],  La  premiere  theorie,  dite  de  la  pompe  cardiaque, 
etait  basee  sur  la  compression  du  cceur  entre  le  sternum  et  le 
rachis.  L’objectif  de  la  reanimation  cardiopulmonaire  (RCP)  dans 
cette  theorie  est  d’augmenter  la  fraction  d’ejection  du  ventricule 
gauche  (FEVG).  A  cette  epoque,  les  auteurs  s’interessaient 
principalement  a  ['amelioration  de  la  systole  comme  parametre 
d’efficacite  de  la  RCP.  Les  theories  de  pompe  cardiaque  et  de  pompe 
thoracique  ont  ete  elaborees  dans  la  rubrique  de  la  RCP  done  chez 
les  patients  uniquement  en  arret  cardiaque.  La  theorie  de  la  pompe 
respiratoire  se  differencie  des  deux  premieres,  car  elle  s’interesse 
non  seulement  au  patient  en  arret  cardiaque,  mais  egalement  au 
patient  vivant  et  potentieliement  en  etat  de  choc.  Elle  decrit 
egalement  l’interaction  coeur-poumon  due  aux  efforts  ventila- 
toires  d’un  patient  en  ventilation  spontanee  et  ses  effets  sur  la 
circulation.  Cette  negativation  est  passee  initialement  par  l’utilisa¬ 
tion  d’une  ventouse  appliquee  sur  la  paroi  thoracique  anterieure 
pour  traiter  l’arret  cardiaque.  Le  cas  clinique  initial  qui  a 
indirectement  inspire  le  concept  d’exploitation  de  la  pompe 
respiratoire  pour  ameliorer  la  circulation  etait  celui  d’un  patient  en 
arret  cardiaque  qui  a  ete  reanime  avec  une  ventouse  de  type 
«  debouche  evier  »  par  des  membres  de  sa  famille  [2j.  Le  sang  est 
ejecte  du  cceur  vers  le  cerveau  iors  des  compressions  thoraciques 
et  l’air  est  aspire  dans  les  poumons  iors  de  la  decompression  active 
par  traction  sur  la  ventouse.  Un  appareil  nomme  Cardiopump™  a 
ete  ainsi  congu  sur  ce  principe  definissant  une  nouvelle  technique 
nominee  compression-decompression  active  centree  sur  [’opti¬ 
misation  du  remplissage  diastolique  en  fin  de  decompression 
active. 

Dans  un  deuxieme  temps,  un  autre  produit  base  sur  le  meme 
principe  de  negativation  de  la  PIT  iors  de  la  decompression  a  ete 
invente  :  la  valve  d’impedance  inspiratoire  (VII).  Cette  valve  peut  se 
placer  sur  un  masque  ou  a  l’extremite  d’une  sonde  d’intubation. 
Elle  contient  un  diaphragme  en  silicone  tres  compliant.  Lors  d’une 
negativation  de  PIT  (fin  de  decompression  thoracique  lors  d’un 
massage  cardiaque  externe),  ce  diaphragme  vient  fermer  l’extre¬ 
mite  distale  de  cette  valve,  empechant  ainsi  l’entree  de  gaz  frais  et 
creant  l’equivalent  d’une  manoeuvre  de  Mueller.  En  limitant 
l’entree  de  l’air  dans  les  poumons  en  fin  de  decompression  au 
moyen  de  cette  valve,  la  negativation  de  la  PIT  est  accentuee  (seuil 
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Fig.  1.  Relation  pression  intrathoracique  -  retour  veineux 
Adapte  de  la  reference  [7j. 


d'ouverture  jusqu’a  -15cmH20),  amplifiant  ainsi  l’effet  sur  le 
retour  veineux  et  done  sur  l’amelioration  de  la  perfusion  des 
organes  vitaux. 

En  fait,  ces  principes  de  Cardiopump™  et  de  VII,  bases  sur  la 
theorie  de  la  pompe  thoracique  et  sur  [’augmentation  primitive  du 
retour  veineux  par  depression  respiratoire,  ont  permis  de 
redecouvrir  un  concept  connu  depuis  plusieurs  decennies  et  que 
Ton  retrouve  entre  autres  dans  le  «  dernier  soupir  »  (gasp).  En  effet, 
le  gasp  est  un  reflexe  primitif  qui  abaisse  la  PIT,  introduit  des  gaz 
respiratoires  dans  les  poumons,  augmente  le  retour  veineux  ainsi 
que  la  FEVG  et  abaisse  la  pression  intracranienne  (PIC).  Les 
pressions  de  perfusion  coronaire  et  cerebrale  sont  ainsi  augmen- 
tees.  Des  etudes  ont  montre  que  les  patients  en  arret  cardiaque 
ayant  une  respiration  agonique  avaient  de  meilleures  chances  de 
survie  [3-6],  Par  ailleurs,  des  1967,  Moreno  et  al.  [7]  ont  montre 
une  relation  inverse  entre  les  variations  de  la  PIT  et  celles  du  retour 
veineux  (Fig.  1). 

3.2.  Valve  d’impedance  inspiratoire 

La  VII  est  une  valve  en  plastique  a  usage  unique  qui  peut  etre 
connectee  a  un  masque  facial  ou  a  une  sonde  d’intubation 
tracheale.  Cette  valve  a  un  diaphragme  a  ressort  qui  exige 
d’atteindre  un  seuil  de  «  pression  d’ouverture  »  (en  fin  de 
decompression  thoracique  lors  d’un  massage  cardiaque  externe 
ou  lors  de  l’inspiration  chez  un  patient  en  ventilation  spontanee) 
avant  de  s’ouvrir  pour  permettre  l’ecoulement  de  Pair  (Fig.  2). 
Pendant  la  compression  thoracique  (RCP)  ou  pendant  l’expiration, 
le  gaz  expire  peut  franchir  l’orifice  de  ventilation  sans  resistance. 

L’ajustement  de  la  constante  du  ressort  dicte  le  niveau  de 
resistance  a  l’entree  de  gaz  frais.  Cet  ajustement  est  different  chez 
le  patient  en  arret  cardiaque  compare  au  patient  vivant  et  respirant 


Flux  d'air  entrant 


Vers  le  patient 

Fig.  2.  Schema  d'une  valve  d’impedance  inspiratoire.  Pendant  l’inspiration 
spontanee,  la  valve  se  ferme  (etape  n°  1).  Le  flux  d’air  contourne  la  valve  vers 
une  membrane  de  securite  (etape  n°  2).  Lorsque  la  pression  intrathoracique  depasse 
le  seuil  d'ouverture,  la  soupape  de  securite  s’ouvre  (etape  n°  3).  L’air  atteint  le  sujet 
(etape  n°  4).  Lors  de  l’expiration,  la  valve  qui  s’etait  fermee  lors  la  premiere  etape 
s’ouvre  et  l’air  peut  sortir  sans  resistance.  Un  port  permet  d’apporter  un  appoint  en 
oxygene. 

Adapte  de  la  reference  [16], 


spontanement.  Dans  le  premier  cas,  l’entree  de  gaz  se  fait  par 
induction  d’une  pression  positive  secondaire  a  l’insufflation  au 
ballon  ou  par  le  respirateur.  La  valve  n’induit  alors  aucune 
resistance  pendant  cette  periode  sauf  si,  chez  un  patient  en  arret 
cardiaque,  [’association  d’une  insufflation  et  d’une  decompression 
thoracique  importante  induit  finalement  une  baisse  importante  de 
la  PIT  allant  jusqu’a  la  negatives  Dans  ce  cas,  la  valve  se  ferme  et 
empeche  le  gaz  frais  d’entrer.  La  VII  creant  une  resistance  lors  de  la 
phase  inspiratoire,  elle  doit  etre  retiree  lors  du  retour  a  une 
circulation  spontanee  afin  qu’il  n’y  ait  pas  d’interference  entre 
celle-ci  et  la  ventilation  generee  par  le  respirateur  voire  la 
ventilation  spontanee  du  patient.  La  Fig.  3A  montre  comment  la 
VII  (ResQPOD®,  Advanced  Circulatory  Systems  Inc.,  Roseville, 
Minnesota)  est  connectee  dans  le  circuit  respiratoire  chez  les 
patients  en  arret  cardiaque. 

La  valve  d’impedance  a  secondairement  subi  des  modifications 
de  seuil  d’ouverture  afin  d’etre  applicable  chez  les  patients  en 
ventilation  spontanee,  dans  ce  cadre  la  valve  a  ete  utilisee  pour 
traiter  l’hypotension  arterielle  avec  le  meme  but  d’ameliorer  le 


Fig.  3.  Differents  modeles  de  valves  d’impedances  inspiratoires  :  a  :  ResQPOD®  pour  une  reanimation  cardiopulmonaire  ;  b  :  ResQGARD®  en  cours  d’utilisation  par  un  patient 
en  ventilation  spontanee  ;  c  :  CirQLator®  dans  un  circuit  avec  un  ballon  de  reanimation. 
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Fig.  4.  Pression  arterielle  systolique  et  diastolique,  frequence  cardiaque,  volume  d’ejection  systolique  du  ventricule  gauche,  debit  cardiaque  et  resistance  peripherique 
systemique  chez  20  sujets  humains  respirant  a  travers  une  valve  d’impedance  inspiratoire  (VII)  a  -7  cmH20  ou  VII  factice.  Les  barres  de  donnees  representent  les  valeurs 
moyennes  ±  la  deviation  standard.  Toutes  les  differences  sont  statistiquement  significatives. 
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retour  veineux.  Le  seuil  de  declenchement  est  moins  eleve  que 
chez  le  patient  en  arret  cardiaque  (-10  cmH20  dans  les  arrets 
cardiaques,  -7  cmH20  chez  les  patients  en  ventilation  spontanee) 
afin  de  ne  pas  induire  une  fatigue  des  muscles  respiratoires  au 
cours  de  l’inspiration.  Chez  ces  patients  en  hypotension  sympto- 
matique,  la  valve  doit  etre  retiree  une  fois  l’hemodynamique 
restauree.  La  Fig.  3B  montre  comment  la  Vll  (ResQGARD®, 
Advanced  Circulatory  Systems  Inc.)  est  utilisee  par  un  patient 
respirant  spontanement. 

3.3.  Mecanismes  regissant  Themodynamique.  Efflcacite  de  la  pompe 
respiratoire  chez  le  patient  en  ventilation  spontanee 

3.3.1.  Effet  sur  Themodynamique  centrale 

La  premiere  experience  a  ete  conque  pour  verifier,  chez 
l’homme  sain,  l’effet  sur  l’hemodynamique  de  la  respiration 
spontanee  a  travers  un  faible  niveau  de  resistance  inspiratoire  en 
position  couchee  au  repos  [8-10],  La  PA,  les  frequences  cardiaque 
et  respiratoire  ont  ete  mesurees  chez  20  sujets  pendant  qu’ils 
respiraient  a  travers  une  ResQGARD1-’  avec  une  resistance  fixee  a 
-7  cmH20  ou  une  valve  de  simulation  sans  resistance.  Comparee 
a  la  valve  simulee,  la  ResQGARD®1  active  produit  un  debit 
cardiaque,  une  PA  systolique,  une  FEVG  et  une  frequence 
cardiaque  plus  eleves  (Fig.  4).  Ces  premieres  etudes  ont  montre 
que  le  principal  mecanisme  responsable  de  l’elevation  de  la  PA 
associe  une  PIT  plus  negative,  une  augmentation  du  retour 
veineux,  et  de  la  FEVG. 

3.3.2.  Tolerance  et  effets  hemodynamiques  de  la  valve  d’impedance 
inspiratoire  dans  un  modele  d'hypovolemie  centrale  chez  le  sujet  sain 

Les  experiences  suivantes  portaient  sur  l’etude  de  la  tolerance 
et  la  reponse  a  l’hypovolemie  induite  par  une  hemorragie  aigue 
[8,10,11],  Elies  ont  ete  effectuees  chez  des  sujets  sains  dans  un 
modele  experimental  de  simulation  d’hemorragie  progressive 
chez  l’homme,  en  appliquant  une  pression  negative  sur  la  partie 


inferieure  du  corps  (modele  qui  fournit  une  methode  unique  pour 
reduire  le  retour  veineux  et  le  debit  cardiaque).  Les  sujets 
respiraient  a  travers  deux  valves  avec  des  niveaux  differents  de 
resistances  a  l’inspiration  (respectivement  de  -7  et  -12  cmH20). 

La  VII  a  significativement  ameliore  l’hemodynamique  avec  les 
deux  niveaux  de  resistance.  II  n’y  avait  pas  de  difference 
significative  d’amelioration  entre  les  deux  niveaux.  Cependant, 
la  valve  a  -7  cmH20  a  ete  bien  toleree  par  tous  les  sujets,  alors 
qu’ils  ont  presente  une  difficulty  a  terminer  le  protocole  a 
-12  cmH20  [8].  Une  autre  etude  a  analyse  les  effets  de  la  valve 
sur  la  fonction  pulmonaire  et  a  montre  que  Tutilisation  de  celle-ci 


VII  factice 


Fig.  5.  Trace  representant  la  tension  arterielle  battement  cardiaque  par  battement 
cardiaque  chez  le  meme  sujet  respirant  a  travers  une  valve  d’impedance 
inspiratoire  (VII)  a  -7  cmH20  ou  VII  factice  au  cours  des  deux  dernieres  minutes 
d’exposition  a  une  pression  negative  du  bas  du  corps  avant  collapsus 
cardiovasculaire. 

Adapte  de  la  reference  [15]. 
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Fig.  6.  Pression  endotracheale  (PET)  et  pression  intracranienne  (PIC)  chez  un 
cochon ;  a  :  niveau  de  base ;  b :  qui  respire  respirant  a  travers  une  valve  d’impedance 
inspiratoire  (VII)  a  -10  mmHg  ;  ou  c  :  -15  mmHg. 

Adapte  de  la  reference  |19). 


augmentait  le  travail  respiratoire  sans  modification  de  la  frequence 
respiratoire,  du  volume  courant  ou  du  volume  minute  expire  [10], 

Des  etudes  chez  l’animal  ont  montre  une  augmentation 
significative  de  la  PA,  du  debit  cardiaque  et  de  la  duree  de  survie 
apres  une  hypotension  induite  par  hemorragie  a  l’aide  d’une 
ResQGARD®  [12-14].  Pour  determiner  s’il  y  avait  des  effets 
similaires  chez  l’homme,  des  sujets  sains  ont  ete  exposes 
progressivement  a  une  pression  negative  du  has  du  corps  [15], 
Les  sujets  ont  subi  deux  sessions  experimentales  dans  lesquelles  la 
valve  (randomisee  active  ou  Active)  a  ete  utilisee,  associee  a  une 
pression  negative  du  bas  du  corps  a  un  niveau  moins  important  que 
celui  qui  avait  produit  une  decompensation  hemodynamique  lors 
d’un  pre-test  de  tolerance. 

La  PA  systolique,  au  moment  de  la  decompensation  hemody¬ 
namique,  etait  similaire  avec  la  valve  active  ou  Active,  cependant  la 
decompensation  est  survenue  plus  tardivement  avec  une  valve 
active  (p  =  0,006  ;  Fig.  5)  [15],  En  d’autres  termes,  l’exploitation  de 
la  pompe  respiratoire  dans  ce  modele  humain  d’hemorragie  a 
permis  une  elevation  de  la  PA  et  une  meilleure  tolerance  sur  une 
plus  longue  periode  de  stress  hemodynamique. 

3.3.3.  Utilisation  de  la  pompe  respiratoire  pour  traiter  ihypotension 
orthostatique 

La  capacite  de  protection  a  court  terme  de  la  VII  contre  une 
hypotension  orthostatique  a  egalement  ete  evaluee  lors  d’un  test 
postural  (squat/stand  test  ;  debout  -  accroupi-debout)  [16]. 
L’hypotension  a  ete  attenuee  par  la  valve  par  rapport  au  test  sans 
valve  et  a  ete  associee  a  une  augmentation  de  la  PA  moyenne,  de  la 
FEVG  et  du  debit  cardiaque  (p  <  0,04)  ainsi  qu’a  une  reduction  des 
symptomes  orthostatiques. 

3.3.4.  Reinitialisation  du  baroreflexe  cardiaque 

S’appuyant  sur  les  resultats  sus-decrits,  la  serie  d’etudes 
suivantes  a  examine  l’effet  de  la  respiration  avec  un  faible  niveau 
de  resistance  inspiratoire  sur  la  reinitialisation  du  baroreAexe 
cardiaque.  L’inspiration,  a  travers  une  VII  avec  un  seuil  d’ouverture 
a  -7  cmH20,  n’a  pas  reduit  la  frequence  cardiaque  ou  modiAe  la 
sensibilite  du  baroreAexe  cardiaque  [8],  L’absence  d’une  reduction 


reAexe  de  la  frequence  cardiaque  avec  une  PA  systohque 
augmentee  a  appuye  le  concept  d’une  reinitiahsation  du  barore¬ 
Aexe  cardiaque  a  un  palier  de  sensibilite  sympathique  plus  eleve. 
Ainsi,  cette  reinitialisation  par  palier  offre  l’avantage  physiologique 
de  permettre  une  augmentation  de  la  frequence  cardiaque,  meme 
en  presence  d’une  PA  elevee,  et  contribue  ainsi  a  [’amelioration  du 
debit  cardiaque. 

La  capacite  de  la  pompe  respiratoire  a  modiAer  favorablement 
la  regulation  de  la  PA  mediee  par  le  baroreAexe  a  ete  demontree 
dans  un  modele  experimental  de  simulation  d’hemorragie 
progressive  chez  l’homme,  en  appliquant  une  pression  negative 
sur  la  partie  inferieure  du  corps  qui  fournit  une  methode  unique 
pour  reduire  le  retour  veineux  et  le  debit  cardiaque  [17],  Cette 
methode  a  ete  appliquee  jusqu’a  ce  que  le  sujet  eprouve  une 
decompensation  hemodynamique,  deAnie  par  une  chute  precipi- 
tee  de  la  PA  systolique  et  l’apparition  des  symptomes  presynco- 
paux  tels  que  transpiration,  nausees  et  etourdissements.  Avec  ce 
modele,  lors  de  la  phase  de  compensation,  la  relation  stimulus/ 
reponse  entre  la  PA  et  les  oscillations  de  1’activite  nerveuse 
musculaire  sympathique  etait  plus  etroitement  couplee  a  des 
reductions  du  volume  sanguin,  alors  que  la  decompensation 
hemodynamique  peut  reAeter  un  decouplage  (c’est-a-dire  une 
coherence  reduite)  entre  la  PA  et  l’activite  musculaire  sympathique 
[18],  Au  Anal,  l’optimisation  de  la  pompe  respiratoire  peut 
maintenir  le  couplage  de  l’oscillation  autonomique  et  retarder 
l’apparition  d’une  decompensation  hemodynamique  suite  a  une 
hypovolemie.  II  y  a  un  nombre  croissant  de  preuves  experimen¬ 
tales  chez  l’homme  en  faveur  de  l'usage  therapeutique  de  la  pompe 
respiratoire  pour  le  traitement  de  l'hypotension  et  l’hypovolemie. 
Plusieurs  de  ces  etudes  ont  ete  realisees  en  collaboration  avec  la 
National  Aeronautics  and  Space  Administration  (NASA),  car  les 
astronautes  souffrent  souvent  d'hypotension  orthostatique  severe 
suite  a  un  vol  spatial  prolonge  puis  a  la  reexposition  a  la  force 
gravitationnelle  de  la  Terre. 

3.3.5.  Effet  de  la  pompe  respiratoire  sur  la  perfusion  cerebrate 

Un  des  effets  de  la  pompe  respiratoire  est  l’interaction  entre  les 
variations  de  PIT  et  la  circulation  sanguine  cerebrale.  L’observation 
que  l’inspiration  a  travers  un  faible  niveau  de  resistance 
inspiratoire  permet  de  retarder  l’apparition  des  symptomes  lies 
a  l'hypotension  orthostatique  a  ete  la  base  de  l’hypothese  que  la 
pompe  respiratoire  permettrait  d’ameliorer  la  perfusion  cerebrale 
[16]. 

En  plus  de  ses  effets  sur  la  dynamique  de  la  vitesse  sanguine 
cerebrale,  des  etudes  animales  ont  montre  qu’une  baisse  de  la  PIT 
entramait  immediatement  une  reduction  proportionnelle  de  la  PIC 
(Fig.  6)  [19].  Guerci  et  al.  [20]  ont  etudie  les  differentes  voies  de 
transmissions  possibles  de  la  PIT  vers  l’espace  intracranien.  Ceux- 
ci  ont  montre  qu’une  proportion  relativement  constante  de  la  PIT 
est  transmise  a  l’espace  intracranien.  La  transmission  de  la 
pression  du  thorax  vers  l’espace  intracranien  se  fait  le  long  des 
veines  vertebrales  longitudinales  et  du  liquide  cephalorachidien 
probablement  par  les  trous  intervertebraux.  Les  veineuses 
jugulaires  ne  seraient  pas  impliquees  dans  la  transmission  de 
pression.  Cela  suggere  une  concordance  elevee  entre  les  change- 
ments  des  pressions  intrathoracique  et  intracranienne,  ce  qui 
pourrait  avoir  d'importantes  implications  dans  les  pathologies  qui 
modiAent  la  perfusion  cerebrale  aussi  bien  en  ventilation 
spontanee  qu’en  ventilation  en  pression  positive. 

3.3.6.  Effet  de  la  pompe  respiratoire  sur  le  versant  veineux 

En  plus  d’augmenter  la  perfusion  en  «  poussant  »  le  sang  a 
travers  les  tissus  avec  un  DC  et  une  PA  systemique  plus  elevee,  un 
autre  mecanisme  a  l’etude  est  de  savoir  si  l’inspiration  a  travers  un 
faible  niveau  de  resistance  «  aspire  »  aussi  le  sang  a  travers  les  tissus 
vers  le  systeme  veineux  par  effet  siphon.  Cela  est  suggere  par  les 
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resultats  hemodynamiques  montres  sur  la  Fig.  1.  La  pression 
veineuse  est  un  facteur  determinant  de  la  perfusion  des  organes.  En 
abaissant  la  PIT  et,  par  consequent,  la  pression  veineuse,  il  est 
probable  que  les  efforts  inspiratoires  accelerent  le  passage  du  sang 
a  travel's  le  lit  capillaire  par  un  effet  de  vide  aspiratif  genere  dans  le 
thorax.  Ces  relations  ont  amene  a  considerer  que  le  vide  cree  par  la 
pompe  respiratoire  entraine  une  «  cascade  »  d’effet  qui  augmente  le 
flux  sanguin  en  maximisant  le  gradient  de  pression  dans  la 
circulation  des  organes  vitaux. 

Les  resultats  dans  un  modele  animal  d'hemorragie  soutiennent 
le  concept  qu’une  reduction  de  la  PIT  diminue  la  pression  atriale 
droite,  qui  a  son  tour  attire  plus  de  sang  veineux  dans  le  thorax 
[  1 2,1 5],  En  plus  de  l’augmentation  de  la  PA  liee  a  une  augmentation 
de  la  precharge  cardiaque,  Tabaissement  de  la  pression  auriculaire 
droite  induite  par  la  baisse  de  la  PIT  peut  etre  un  element  majeur 
contribuant  a  augmenter  la  pression  motrice  pour  maintenir  une 
perfusion  tissulaire  adequate.  En  nous  basant  sur  ces  observations 
dans  le  cceur  et  le  cerveau,  nous  avons  emis  Thypothese  que  la 
respiration  a  travers  un  faible  niveau  de  resistance  inspiratoire 
ameliore  de  maniere  globale  la  circulation  des  organes  vitaux,  en 
augmentant  le  flux  postcapillaire  lors  de  la  baisse  de  la  PIT  et  en 
augmentant  le  volume  d'ejection  systolique  done  de  la  PA 
precapillaire  [21,22]. 

L’action  de  la  negativation  de  la  PIT  par  le  biais  de  la  VII 
entraine  une  augmentation  du  retour  veineux  soit  par  chasse  du 
sang  a  partir  des  gros  troncs  veineux  tres  compliants  et 
secondairement  des  veinules,  soit  directement  par  aspiration 
du  sang  a  partir  du  secteur  postcapillaire.  Cette  aspiration 
sanguine  entraine  une  elevation  de  precharge  gauche  induisant 
ainsi  [’augmentation  significative  du  debit  cardiaque.  L’observa- 
tion  que  la  VII  a  augmente  l’amplitude  et  la  duree  de  la  vitesse  du 
sang  cerebral  et  retarde  Tapparition  des  symptomes  malgre  la 
presence  d’une  hypotension  relative  est  compatible  avec  cette 
notion  [23], 

3.3.7.  Effet  de  la  pompe  respiratoire  sur  la  microcirculation 

Des  etudes  chez  Tanimal  et  chez  l’homme  ont  montre  qu'il  peut 
exister  une  dissociation  entre  la  macro-  et  la  microcirculation. 
Ainsi  en  particulier  la  PA  peut  etre  normale,  mais  la  microcircula¬ 
tion  peut  etre  alteree  [24,25].  Cela  a  conduit  au  concept  de 
reanimation  fonde  sur  des  parametres  microcirculatoires  et  non 
pas  des  elements  macrocirculatoires  [26,27],  Or  les  catecholamines 
permettent  une  amelioration  de  la  PA,  mais  au  prix  d’une 
vasoconstriction  et  done  d’une  baisse  de  la  perfusion  tissulaire 
reelle  [28].  Recemment,  une  etude  a  montre  que  la  negativation  de 
la  PIT  permet  d’ameliorer  les  parametres  macro-  et  microcircu- 
latoire  [29], 

3.4.  Applications  cliniques  de  la  pompe  respiratoire 

La  respiration  spontanee  a  travers  un  faible  niveau  de 
resistance  inspiratoire  a  fait  l’objet  de  recentes  etudes  cliniques 
[30-34],  Les  series  d’experiences  les  plus  larges  ont  ete  realisees 
dans  le  cadre  de  la  RCP,  ou  la  baisse  de  la  PIT  est  generee  par  la 
reexpension  du  thorax  durant  la  phase  de  decompression  de 
la  RCP,  lorsque  la  VII  empeche  les  gaz  respiratoires  d’entrer  dans 
le  thorax.  Chez  les  animaux  et  les  patients  en  arret  cardiaque 
traites  par  RCP  standard,  Taugmentation  de  la  negativation  de  la 
PIT  pendant  la  phase  de  decompression  avec  une  resistance 
inspiratoire  double  le  debit  sanguin  vers  le  coeur  et  le  cerveau,  la 
PA  et  augmente  significativement  la  survie  a  long  terme  sans 
sequelle  neurologique  [35-37],  Pendant  la  RCP,  il  y  a  un  effet 
synergique  quand  la  RCP  est  realisee  avec  une  decompression 
active  [31  ].  Au  cours  des  arrets  cardiaques,  les  effets  obtenus  par  la 
valve  sont  aussi  efficaces  a  travers  un  masque  qu’a  travers  une 
sonde  d’intubation  orotracheale  [38], 


Une  VII  a  -7  cmH20  a  ete  recemment  etudiee  chez  des  patients 
hypotensifs  dans  de  multiples  etiologies  :  hypotensions  orthosta- 
tiques  secondaires  a  une  dysautonomie,  dons  de  sang,  hemorra- 
gies,  deshydratation  et  chez  les  patients  en  dialyse  renale  [39-41  ]. 
Dans  tous  les  cas,  la  VII  a  ameliore  l’etat  hemodynamique  des 
patients. 

Il  existe  quelques  limitations  a  Tutilisation  clinique  des  VII.  Les 
patients  en  ventilation  spontanee  doivent  etre  capables  de 
respirer  spontanement  et  sans  difficult^.  Si  le  patient  a  des 
difficulties  respiratoires,  le  travail  supplementaire  de  respiration  a 
travers  un  faible  niveau  de  resistance  inspiratoire  peut  augmenter 
la  detresse  respiratoire.  Si  le  patient  a  une  insuffisance  cardiaque 
et  un  cedeme  pulmonaire,  Taugmentation  du  retour  veineux 
pourrait  aggraver  Tinsuffisance  cardiaque.  Enfin,  chez  le  patient 
presentant  une  hemorragie  toujours  active  ou  controlee,  l'appli- 
cation  de  la  VII  pourrait  accelerer  Themorragie.  Cependant  aucune 
etude  animale  ou  sur  l’homme  ne  fournit  des  preuves  a  l’appui  de 
cette  limite  potentielle. 

Chez  le  patient  en  arret  cardiaque,  cette  technique  a  egalement 
induit,  chez  certains  patients,  des  cedemes  alveolaires  vraisem- 
blablement  dus  aux  variations  tres  importantes  de  delta  de  PIT 
pendant  les  phases  de  compression  et  decompression.  Ces 
oedemes,  regressifs  sous  ventilation  mecanique,  n’ont  jamais 
altere  la  survie  ni  la  morbidite  secondaire  des  patients  ayant  ete 
recuperes.  Pour  pallier  a  cet  effet  secondaire,  le  seuil  d’ouverture  de 
la  valve  est  passe  de  -20  a  -10  cmH20. 

3.5.  Perspectives 

Le  mecanisme  de  ventilation  avec  pression  negative  peut  etre 
encore  ameliore  par  un  regulateur  de  PIT  (RPI,  CirQlator®, 
Advanced  Circulatory  Systems  Inc.,  Fig.  3C),  qui  peut  etre  utilise 
chez  des  patients  en  ventilation  mecanique.  Ce  regulateur  est 
insere  entre  le  patient  et  une  source  de  ventilation  qui  permet 
de  delivrer  une  ventilation  en  pression  positive  et  genere 
ensuite  un  processus  continu  de  pression  negative  allant 
jusqu’a  -12  cmH20  par  Textraction  active  de  gaz  respiratoire 
entre  les  episodes  d’insufflation  en  PPV.  A  Tinterieur  du  RPI, 
un  piston  permet  une  ventilation  en  pression  positive 
depuis  une  source  externe.  Le  piston  se  referme  immediatement 
a  la  fin  de  «  Tinspiration  »  en  pression  positive  et  les  voies 
aeriennes  du  patient  sont  soumises  a  une  pression  negative 
generee  par  une  source  externe  de  vide,  qui  est  regulee  a  un 
niveau  de  pression  specifique  par  une  VII.  Avec  le  RPI,  la 
diminution  de  la  PIT  apres  chaque  respiration  a  pression  positive 
ameliore  le  flux  sanguin  veineux  vers  le  cceur,  le  DC,  la  PA 
systemique,  le  FEVG  et  la  pression  de  perfusion  cerebrale  (PPCe) 
et  abaisse  la  PIC.  La  RPI  a  ete  etudiee  dans  differents  modeles 
animaux  :  arret  cardiaque,  chocs  hemorragiques  et  septiques, 
hypertension  intracranienne  post-traumatique  et  dans  la  com- 
binaison  choc/arret  cardiaque  sur  choc  hemorragique 
[2,19,21,42-51], 

Il  est  possible  que  cette  approche  ne  puisse  pas  etre 
utilisee  chez  les  patients  ayant  une  lesion  pulmonaire  aigue, 
une  BPCO  ou  avec  hypoxemie  importante,  sans  l’ajout  de 
pression  expiratoire  positive  apres  une  periode  de  PIT  negative 
lors  de  la  phase  expiratoire.  Les  etudes  menees  sur  cette 
approche  triphasique  (pression  positive  lors  de  Tinsufflation, 
pression  negative  pour  ameliorer  la  circulation  puis  pression 
expiratoire  positive  pour  empecher  une  atelectasie)  sont  en 
cours.  Actuellement,  la  gestion  des  soins  intensifs  des  patients 
avec  un  traumatisme  cerebral  et  une  hemorragie  est  basee  sur 
le  maintien  d’une  PPCe  adequate  pour  prevenir  les  lesions 
cerebrales  secondaires.  Comme  la  PPCe  est  calculee  en  sous- 
trayant  la  PIC  de  la  pression  arterielle  moyenne  (PAM),  il  peut 
etre  facilement  apprecie  qu’une  modalite  de  traitement  qui 
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Tableau  1 

Indication  des  differentes  valves  d'impedances  inspiratoires. 


ResQPOD®  (pour  patient 
en  arret  cardiaque) 

ResQGard®  (pour  patient  avec 
une  ventilation  spontanee) 

CirQlator®  (pour  patient  sans 
ventilation  spontanee) 

Indication 

Augmentation  de  la  circulation  pendant 

Oui  [31-33, 35]a 

NC 

Oui 

la  reanimation  cardiopulmonaire 

[22,35,36]b 

[42,44]b 

Augmentation  de  la  circulation  lors  des 

NC 

Oui 

Oui 

hypotensions  liees  a  une  hypovolemie 

[8,11 ,1 5,23,30,34,40,41 ,54-56[a 
[  1 2— 1 4]b 

[49,50]a 
[21,43, 48]b 

Augmentation  de  la  circulation  lors  de 
l’hypotension  orthostatique 

NC 

Oui 

[11,1 8,39,40,57  ]a 

NC 

Augmentation  de  la  circulation  lors  des 

NC 

Oui 

Probable,  mais  absence  de 

hypotensions  liees  a  un  sepsis 

[30]a 

donnee  clinique  [46]b 

Augmentation  de  la  circulation  lors  des 

NC 

Oui 

Probable,  mais  absence  de 

hypotensions  secondaires  a  une  deshydratation 

[30]a 

donnee  clinique 

Augmentation  de  la  circulation  lors  des 
hypotensions  secondaires  a  hyperthermie  maligne 

NC 

Probable,  mais  absence  de 
donnee  clinique  [55]b 

Probable,  mais  absence  de  donnee 

Augmente  la  pression  cerebrate  par 
diminution  de  la  pression  intracranienne 

Inconnu 

Inconnu 

Oui 

[sir 

[19,46, 47]b 

Hemorragie  non  controlee 

NC 

Probable,  mais  absence  de 
donnee  clinique  [14]b 

Inconnu 

Contre-indications 

Insuffisance  cardiaque  aigue 

NC 

Oui 

Inconnu 

Hypertension  arterielle  systemique 

NC 

Oui 

Probable,  mais  absence  de 
donnee  clinique 

Hypertension  arterielle  pulmonaire 

NC 

Oui 

Inconnu 

Difficulty  respiratoire 

NC 

Oui 

NC 

Ventilation  spontanee 

Oui 

Non 

Oui 

Lesion  pulmonaire  aigue 

NC 

Oui 

Oui 

Traumatisme  thoracique  penetrant 

Oui 

Oui 

Oui 

Hypoxemie  malgre  la  supplementation  en  02 

NC 

Oui 

Inconnu 

Criteres  d’arret  de  I’utilisation 

Retour  a  une  circulation  spontanee 

Oui 

NC 

NC 

Stabilite  hemodynamique  et  cause  de 

Oui 

Oui 

Oui 

l’hypotension  disparue 

Reprise  d’une  ventilation  spontanee 

Oui 

NC 

Oui 

NC  :  non  concerne. 
a  Etude  clinique. 
b  Etude  animate. 


preserve  la  PAM  et  diminue  la  PIC  serait  benefique  chez  de  tels 
patients.  Enfin,  cette  strategic  evite  les  surcharges  potentielles 
de  la  perfusion  de  cristalloi'des,  l’hemodilution,  les  coagulopa¬ 
thies,  l’cedeme  cerebral,  et  le  syndrome  des  loges.  Le  Tableau  1 
recapitule  les  indications  et  contre-indications  de  la  respiration 
a  travers  un  faible  niveau  de  resistance  inspiratoire. 

4.  Conclusion 

Un  mecanisme  commun  de  la  mortalite  des  arrets  cardiaques  et 
des  hemorragies  est  un  remplissage  cardiaque  insuffisant,  de  sorte 
que  toute  therapie  qui  augmente  le  retour  veineux  devrait 
diminuer  la  mortalite.  L’augmentation  de  la  PIT  negative  pendant 
[’inspiration  spontanee  est  connue  depuis  plus  de  50  ans  comme 
un  mecanisme  naturel  pour  ameliorer  le  retour  veineux  et  le 
remplissage  cardiaques  [7,52].  Profitant  de  la  relation  fondamen- 
tale  entre  physiologies  respiratoires,  cardiovasculaires  et  cere- 
brovasculaires,  il  est  possible  d’exploiter  ces  processus  naturels  et 
de  creer  un  plus  grand  vide  dans  le  thorax  lors  de  chaque 
inspiration  spontanee  et  par  consequent  ameliorer  le  retour 
veineux  et  la  precharge.  Bien  que  la  technologie  des  VII  ait  ete 
initialement  congue  comme  un  complement  pour  la  RCP,  il  est 
devenu  un  outil  interessant  pour  la  recherche  et  la  clinique 
permettant  d’ameliorer  la  circulation  pendant  la  respiration 
spontanee,  en  particulier  en  cas  d’hypotension  secondaire  a  une 
hypovolemie  centrale. 

Note  :  Cette  mise  au  point  est  fondee  en  partie  sur  une 
publication  recente  par  le  Dr  Convertino  [53], 
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